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Los manómetros de McLeod utilizados para medir el vacío, se ca
racterizan por su fragilidad y sobre todo por la dificultad que presen
tan para limpiarlos, una vez que el mercurio se ha contaminado con 
los productos que se están destilando. 

En este Instituto se ha ensayado un nuevo diseño, que consiste 
esencialmente en el manómetro .de McLeod dividido en dos partes, 
unidas por medio de un tubo de hule de pared gruesa para vacío. 
Esto permite lavar y secar el manómetro fácilmente. Su utilización es 
semejante a la de los manómetros convencionales, con la ventaja de que 
no es necesario hacerlo girar casi 180°, sino que permanece estacio
nario. Para efectuar la medición, simplemente se eleva el recipiente 
hasta que el mercurio llega a la marca O en la rama lateral abierta 
leyéndose el vacío en la forma usual. 

ABSTRACT 

The introduction of certain simplifications in design of a McLeod 
gauge appears to have reduced its fragility and increased its general 
usefulness in laboratory preparative procedures. 

Rep
os

ito
rio

 In
sti

tu
to

 d
e 

Quí
m

ica
 U

NAM



92 BOLETíN DEL INSTITUTO DE QUíMICA 

R 

Rep
os

ito
rio

 In
sti

tu
to

 d
e 

Quí
m

ica
 U

NAM


